Znak sprawy: ZP/1/PN/2019

Rzeszow, dnia 25 pazdziernika 2019 roku

Odpowiedzi na zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

w przetargu nieograniczonym na ,Dostawa sprz¢tu medycznego”,
znak sprawy: ZP/1/PN/2019

Zamawiajacy - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymat zapytania do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 . Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje

tres¢ odpowiedzi/wyjasnien bez ujawniania zrodta zapytania:

Pytanie 1

dotyczy: Zadanie nr. 5 Dostawa kardiotokografu— 1 szt.
Ad. 8. Czy zamawiajacy dopusci kardiotokograf z dwupoziomowg sygnalizacja jakosci
sygnatu, wyswietlang w czasie rzeczywistym?

Odpowiedz 1:
Tak, Zamawiajacy dopusci kardiotokograf z dwupoziomowg sygnalizacja jakosci sygnatu,
wyswietlang w czasie rzeczywistym.

Pytanie 2
dotyczy: Zadanie nr. 5 Dostawa kardiotokografu— 1 szt.
Ad. 10. Czy zamawiajacy dopusci kardiotokograf bez regulowanej czutosci glowicy TOCO, z

mozliwoécia ustawienia linii bazowej TOCO przez uzytkownika w dowolnym momencie
badania? nie

Odpowiedz 2:
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza kardiotokograf bez opisanej w pytaniu funkcjonalnosci.

Pytanie 3
dotyczy: Zadanie nr. 5 Dostawa kardiotokografu— 1 szt.
Ad. 16. Czy zamawiajacy dopusci kardiotokograf ze znacznikiem klinicznym dla personelu

(znak graficzny na wydruku oraz w pamieci urzadzenia w momencie aktywowania znacznika
przez uzytkownika)?

Odpowiedz 3:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie kardiotokografu ze znacznikiem klinicznym dla
personelu, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 4
Dot. Zatacznik nr 1.6 do SIWZ, punkt 112 dot. pakiet nr 6.
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Zamawiajagcy wymaga w zataczniku nr 1.6 do SIWZ w punkcie 1 i 2 podania ceny za
przystawke i prowadnicg wielorazowego uzytku do glowicy. Zwracamy si¢ z prosbg o
dopuszczenie w/w asortymentu jako kompletu i podanie ceny za caly zestaw. Jednoczesnie
prosimy o zmiane zalgcznika nr 1.6. do SIWZ, umozliwiajgcego prawidlowg wycene
kompletu.

Odpowiedz 4:
Zamawiajacy wyjasnia, ze w zakresie Pakietu Nr 6, W pozycji nr 2 tabeli zatacznika Nr 1.6

wymaga zaoferowania jednego kompletu sterylnych, jednorazowych prowadnic.
W komplecie winno by¢ co najmniej 20 szt. prowadnic.

Ponadto prowadnice muszg by¢ kompatybilne z posiadang przez Zamawiajgcego sonda
dwuplaszczyznowa transrektalng PVT -770RT do Aparatu TOSHIBA Aplio 300. W zwigzku
z wyjasnieniami Zamawiajacy dodaje Zalgcznik nr 1.6 uwzgledniajacy powyzsze
wyjasnienia.

Odpowiadajac na pytanie Wykonawcy Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zaoferowanie
wymaganego w pozycji nr 1 i 2 asortymentu jako Jednego zestawu pod warunkiem spelnienia
wymagan Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca w kolumnie 8 (Pelna nazwa,
model) winien podaé informacje, ze oferuje asortyment w formie zestawu i wycenié g0 W
pozycji nr 1, pozostawiajac pozycj¢ nr 2 bez wypelnienia.

Zalgcznik:
1. Zatgcznik Nr 1.6 do SIWZ, BYREWKTOR
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