Rzeszow, dnia 19 czerwcea 2017 roku

ZPI2/PN/2017

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania Wykonawedw _do Specyfikacji Istotnyeh Warunkow Zamowienia do
przetargu nieograniczonego _na_dostawe ultrasonografu cyfrowego — I szt., Nr sprawy: ZP/2/PN/2017

Zamawiajacy - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie - otrzymal zapytania do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.) przekazuje tresé
odpowiedzi/wyjasnien bez ujawniania zrédla zapytania:

Nr 2
Pytanie 1

Zalgcznik nr 2 - Jednostka gléwna — pkt. 15

Czy Zamawiajacy dopusci do postgpowania wysokiej klasy aparat USG, wyposazony w ekran
dotykowy min 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwoscig programowania polozenia
poszczegdlnych funkeji bez mozliwosei zmiany wielkosci przyciskow. Zmiana wielkodci
przyciskéw w zaden sposob nie wplywa na jako$é¢ obrazowania aparatu USG.

Odpowiedz 1

Tak. Zamawiajacy dopuszcza aparat o parametrach opisanych przez Wykonawce.

Pytanie 2

Zalgcznik nr 2 - Jednostka gléwna — pkt. 28

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania wysokiej klasy aparat USG, wyposazony w wyjscie
DVI bez wyjscia S-VHS. Wyjscie S-VHS w dzisiejszych rozwigzaniach juz sie nie wykorzystuje.

Odpowiedz 2

Tak. Zamawiajacy dopuszcza aparat o parametrach opisanych przez Wykonawce.



Pytanie 3

Zalgeznik nr 2 - Modul kardiologiczny — pkt. 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy wymaga, aby aparat USG wyposazony w M-mode
anatomiczny (3 niezalezne kursory- linie proste) w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z
pamigci Cine (opcja)? Jest to obecnie standard z zamawiajgcy nie okreslit ilosci linii.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga aparatu o parametrach opisanych przez Wykonawce.
Pytanie 4

Zalgeznik nr 2 - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - pkt. 1

Zamieszczone przez zamawiajacego parametry sg charakterystyczne dla jednego z producentow.
Zamawiajacy kierujac si¢ zasadg uczciwej konkurencji powinien zmieni¢ ten zapis, w innym
przypadku spowoduje to zlozenie oferty przez jednego oferenta. W zwigzku z powyzszym prosze o
dopuszczenie aparatu USG o nizej podanych parametrach:

Predkos¢ dopplera pulsacyjnego PW przy zerowym kacie w zakresie -7,65-0 -+7,65m/sek. Co daje
lacznie 15m/sek.

Nalezy tez doda¢, ze wymagane parametry przez zamawiajacego nic wystepujag w naturze
i stanowig tylko tzw. Parametr przetargowy. Nielogiczne byloby niedopuszczenie tego parametru.

Odpowiedz 4
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia zapis pkt. IN pkt. 1 na nastgpujacy:

» Zakres predkosci min. +/- 12 m/sek dla zerowego kqta”

Pytanie 5

Zalgcznik nr 2 - Glowica ginekologiczna —endowaginalna - X1V

Zamawiajacy w tym punkcie tak szczegélowo opisal glowice, ze moze ja spetié tylko jeden
producent. Podany parametr jest charakterystyczny dla aparatbw USG marki Toschiba.
Zamawiajacy kierujac sie zasadg zdrowej konkurencji powinien usunaé ten zapis z SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie réwnowaznej glowicy o lepszych parametrach pracujacych w zakresie az
od 3 do 10 MHz i posiadajacej az 16 harmonicznych.

Prosimy o potwierdzenie czy glowica ma standardowo posiadaé¢ min. 900 krysztatow oraz czy ze
wzgledu na specyfike badan czy ma posiada¢ tamang raczke? Brak takiego potwierdzenia skutkuje
1z glowica moze by¢ starego typu zwykla glowicg endokawitarna.



Odpowiedz 5

Zamawiajacy  informuje, iz w dniu  16.06.2017 r, dokonal modyfikacji SIWZ

W przedmiotowym zakresie i zrezygnowat z zadania zaoferowania glowicy poprzez usunigcie pkt.
XIV z Zatgcznika Nr 2 do SIWZ.

Pytanie 6
Zalgcznik nr 2 - Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - pkt. 1

Zamawiajacy wymaga nowoczesnego, innowacyjnego aparatu a nie okredlit ilosci bramek
dopplerowskich w Dopplerze spektralnym. Prosimy o potwierdzenie czy doppler ma posiada¢
funkcje dwoch bramek dopplerowskich w czasie rzeczywistym?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy wymaga co najmniej jednej bramki.

Zamawiajgcy przedluza termin skladania i otwarcia ofert (w kazdym miejscu SIWZ oraz
Ogloszenia o zaméwieniu) w sposdb nastepujacy:

- termin skladania ofert: do dnia 22.06.2017 r., do godz. 14.30
- termin otwarcia ofert: w dniu 22.06.2017 r. o godz. 14.35

Podpis Dyrektora

Zalgcznik:
1. Zmodyfikowany Zalgcznik Nr 2 do SIWZ



